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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 ̂ : (РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 марта 2023 года № РЗН 2023/19704
На медицинское изделие 
Зонды гастроэнтеральные APEXMED

li Настоящее регистрационное удостоверение выдано '
"Апексмед Интернэш нл Б.В .", Нидерланды,
Apexmed International B.V., Keizersgracht 62-64 ,1015CS A m sterdam ,
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Производитель 
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,/^j Место производства медицинского изделия 
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Номер регистрационного досье №  РД-53893/106214 от 28.12.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13,110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

- N -
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Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 03 марта 2023 года № РЗН 2023/19704

Лист 1

На медицинское изделие
Зонды гастроэнтеральные APEXMED, в вариантах исполнения:
1. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
2. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., ' 
инструкция по применению “ 1 шт.
3. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт.,
инструкция по применению - 1 шт. У .
4. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд - 1 шт.^ 
инструкция по применению - 1 шт.
5. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
6. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт.^
инструкция по применению - 1 шт. ;
7. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
8. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., ' /  
инструкция по применению -1  шт.
9. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд -1  шт., V
инструкция по применению - 1 шт, :
10. Зонд желудочный ПВХ, длина 760 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
11 . Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт, :
12, Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт.,
инструкция по применению -1 шт. . '
13, Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr; 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., ■
инструкция по применению - 1 шт. :•.
14, Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт., . 
инструкция по применению - 1 шт.
15/Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
16. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 16^5Дмм), в составе: зонд -1  шт..
инструкция по применению - 1 шт.
17. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: |8  (6 составе; зфнд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт, Уинструкция по применению 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ОеЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
, (РОСЗДРАВНАДЗОР): . ' } : ’г  -

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 марта 2023 года № РЗН 2023/19704

Лист 2

f

18. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
19. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд 1 шт., / 
инструкция по применению -1  шт.
20. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд - 1 шт.,
инструкция по применению -1  шт. V
21. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 26 (8,6 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению -1  шт.
22. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 28 (9,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
23. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 30 (10 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению -1  шт.
24. Зонд желудочный ПВХ, длина 1100 мм, Ch/Fr: 32 (10,7 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
25. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), 
в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
26. Збнд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 
мм), в составе; зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
27. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 10 (3,3
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. . : /  '
28. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: Ц  (4 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
29. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
30. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 16 (5,3
мм) в составе:.зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. , \
31. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 18 (6
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ; : /  :
32. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 760 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 ;
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. : ^
33. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, .^цн^.760 мм, Ch/Fr; 22 (7,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применени19^>^ ;1Щ̂^
34. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной лийиёй, длета 760 Ch/Fr: 24 (8
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применедаЪ ,-\F /  ^
35. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной Линией,длина U 00^М  Ch/Fr:'6 (2 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применеяйк) .- 1 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

i -

.

А.В. Самойлова

■ : M l S 5 6 2 ^

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНААЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 03 марта 2023 года № Р З Н  2023/19704

Лист 3

36. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr; 8 (2,7 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.

Л | 37. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
38. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 12 (4
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт. :
39. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
40. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
41. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 ммм, Ch/Fr: 18 (6 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
42. : Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 щт.
43. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
44. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 24 (8 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
45. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 26 (8,6
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. ;;
,46. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 28 (9,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ■
47. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 30^(10 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
48. Зонд желудочный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, 1100 мм, Ch/Fr; 32 (10,7), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
49. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе:
зонд -1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ,
50. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе:
зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт. ^
51. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в
составе: зонд - 1шт., инструкция по применению -1  шт. /
52. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1 Шб мм, Ch/Fn ’h2,(4 мм), в составе:
зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт. . .г. /  : ^  \ -
53. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, д ли н а^!00 MM,”, C 1 i ) T t : мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - |-  шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения h / А.В, Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 03 марта 2023 года № Р З Н  2023/19704

Лист 4

54. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
55. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: 
зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
56. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
57. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
58! Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, длина 1100 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: 
зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
59. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
60- Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
61. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
62. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению, -1 шт.. ,
63. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
64. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr; 16 (5,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
65. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr; 18 (6 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  ш т ., , ;
66. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
67. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. > .
68. Зонд желудочный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 1100 
MM,!Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт.
69. Зонд желудочный силиконовый, длина 700 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
70. Зонд желудочный силиконовый, длина 700 мм, Ch/Fr: 8^(2,7 м м )/в составе: зонд - 1;
шт., инструкция по применению - 1 шт. '
71. Зонд желудочный силиконовый, длина 700 мм, C h /|r: 10 (3^3 Мм), в <юставе: зонд -1
шт., инструкция по применению - 1 шт. |
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Vx // ( ГЛФ, Самойлова
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72. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  
шт., инструкция по применению -1 шт.
73. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
74. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд -1 
шт., инструкция по применению -1 шт.
75. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд -1
шт., инструкция по применению - 1 шт. ,
76. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд - 1 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
77. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд -1  
шт., инструкция по применению - 1 шт.
78. Зонд желудочный силиконовый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд -1 
шт., инструкция по применению -1  шт.
79. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 700 мм, Ch/Fr:
6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
80. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 700 мм, Ch/Fr:
8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
81. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 700 мм, Ch/Fr:
10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
82. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 
12 (4 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
83. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 
14 (4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
84. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr; 
16 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
85. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr; , 
18 (6 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
86. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 
20 (6,7 мм), в составе: зонд - 1 шт,, инструкция по применению -1  шт.
87. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 
22 (7„3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применени]ю^;П[ шт.
88. Зонд желудочный силиконовый с рентгеноконтрас'гаой-дйнией,';/^ 1200 мм, Ch/Fr: 
24 (8 мМ)- в составе: зонд - 1 шт., инструкция по п р и г^ён й ю  - 1 шт. / :
89. Зондткелудочный полиуретановый, длина 1200 i^;^Ch/Fr;^6 ̂ ;M ^  зонд - 1
шт., инструкция по применению - 1 шт. | iff  ̂ "
Руководитель Федеральной службы It;
по надзору в сфере здравоохранения 7А.В, Самойлова
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90. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 
1 шт., инструкция по применению -1 шт.
91. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr; 10 (3,3 мм), в составе: зонд
- 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
92. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд - 
1 шт., инструкция по применению -1  шт.
93. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 14 (4,7), в составе: зонд - 1 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
94. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд
- 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
95. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд - 
1 шт., инструкция по применению -1  шт.
96. Зонд желудочный полиуретановый, длина 1200 мм, Ch/Fr; 20 (6,7 мм), в составе: зонд 
-1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
97. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм. 
Ch/Fr; 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
98. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
99. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, ;
Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт. . ^
100. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт.
101. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 14 (4,7), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ,
102. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
103. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  ш т.:
104. Зонд желудочный полиуретановый с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт. ■
105. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 700 мм, размеры Ch/Fr; 6 (2 
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
106. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, дли^а 700. мм, размеры Ch/Fr: 8
(2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по п р и м ен е^^ ' -Л :
107. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителямш:^и1инаЛ09 лш, размеры Ch/Fr: 10
(3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по прим ^енш  
Руководитель Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Самойлова
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108. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 12 
(4 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт.
109.3онд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 14 
(4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
110. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 16 
(5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
111. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 18 
(6 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
112. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 20 
6,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
113. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 22 
(7,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
114. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 24 
(8 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт.
115. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 700 мм, размеры Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по 
применению - 1 шт.
116. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 700 мм, размеры Ch/Fr; 8 (2,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по 
применению -1  шт.
117. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 700 мм, размеры Ch/Fr; 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по 
применению - 1 шт.
118. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по 
применению - 1 шт.
119. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по , 
применению - 1 шт.
120. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией,
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по 
применению - 1шт.  . _ . ; ;
121. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями^ с ]^нтгй^окрнтрастной линией,;
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе^ойд г Г шт,; й й ^  
применению -1  шт. ■
122. Зонд желудочный силиконовый с утяж елителей, с
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

:$н 6к6н^стн ой  линией.

А.В. Самойлова 
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длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по 
применению -1  шт.
123. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по 
применению - 1 шт.
124. Зонд желудочный силиконовый с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, размеры Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по 
применению - 1 шт.
125. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1 шт.
126. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), 
в составе: зонд - 1 шт,, проводник - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
127. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
128. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), 
в составе; 'зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
129. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 
мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
130. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 
мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
131. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), 
в составе; зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
132. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, длина 1200 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 
мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
133. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт.,-инструкция по 
применению - 1 шт.
134. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с ренттеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr; 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция 
по применению - Г шт.
135. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией,
длина 1200 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -1  шт., проводник -1 шт., инструкций 
по применению - 1 шт. /
136. Зонд желудочный полиуретановый с проводником^с рентгёнокрнтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1 ш р/цров6даик'-4  
применению - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы я -ц
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Самойлова
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137. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr; 14 (4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник -1 шт., инструкция 
по применению - 1 шт.
138. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник -1 шт., инструкция 
по применению - 1 шт.
139. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией, 
длина 1200 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по 
применению - Гшт.
140. Зонд желудочный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрастной линией^ 
длина 1200 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., проводник -1  шт., инструкция 
по применению - 1 шт.
141. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт.^ 
инструкция по применению -1 шт.
142. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
143. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению -1  шт.
144. Зонд,дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт.;̂  ; 
инструкция по применению -1  шт.
145. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению -1  шт.
146. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция По применению -1  шт.
147. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд - \ щт., . 
инструкция по применению - 1 шт.
148. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению - 1 шт,
149. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд - 1 шт,,, 
инструкция по применению -1  шт.
150. Зонд дуоденальный ПВХ, длина 1250 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм}г;В'СО^таве: зонд -1 шт.,
инструкция по применению - 1 шт,  ̂ ^
151. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной лг^^ей, дта^а 125.0-^, Ch/Fr: .6 (2
мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по примененному ДЙАТ ;/ч ; ;
152. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной лунией^ длина 12^ Ch/Fr; .8 ' 

;(2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по пpимeнё^iик), -1  :J0 /
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения i Самойлова
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от 03 марта 2023 года № 2023/19704

Лист 10

153. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 10 
(3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - Гшт.
154. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 12 (4 
мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
155. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 14
(4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ;
156. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 16 
(5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
157. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 18 (6 
мм), в составе: зонд -1  шт,, инструкция по применению - 1 шт.
158. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 20
(6,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. V !
159. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 22 '
(7,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт. ; ■;
160. Зонд дуоденальный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1250 мм, Ch/Fr: 24 (8 
мм), в составе: зонд -1  шт,, инструкция по применению -1  шт.
161. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fn 6 (2 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
162. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
163.3онд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1 шт.
164. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
165. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в ' 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
166. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
167. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в
составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1 шт. - -
168. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина 1250 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в 
составе: зонд - 1шт.,  инструкция по применению -1  шт. \ . V
169. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длина l?5Q мм, (7,3 мм), в j
составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1 т / у  у  ;■
170. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, длин j j2 5 0  №jv_ мм), в 
составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  ^Т; |
Руководитель Федеральной службы "1г''сМ
по надзору в сфере здравоохранения Самойлова
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171. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастнои линиеи, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
172. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд -1 шт,, инструкция по применению - 1дпт.
173. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. .
174. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, СЫВг: 12 (4 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
175. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr; 14 (4,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -̂ 1 шт.
176. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  ш т .,
177. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению - 1шт.
178. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
179. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией, длина 
1250 мм, Ch/Fr: 22 (7,3 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению -1  шт.
180. Зонд дуоденальный ПВХ с утяжелителями, с рентгеноконтрастной линией,-д^та 
1250 мм, Ch/Fr: 24 (8 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению - 1шт..
181. Зонд назогастральный ПВХ, длина 400 мм, Ch/Fr: 4 (1,35 мм), в составе; зонд - 1 шт.,
инструкция по применению - 1 шт. . :
182. Зонд назогастральный ПВХ, длина 400 мм, Ch/Fr: 5 (1,67 мм), в составе: зонд -1  шт., 
инструкция по применению -1  шт.
183. Зонд назогастральный ПВХ, длина 400 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд -1  шт., :
инструкция по применению - 1 шт. /  ч
184. Зонд назогастральный ПВХ, длина 400 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд -1 ш т .,
инструкция по применению -1  шт. ' .
185. Зонд назогастральный ПВХ, длина 400 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -1  шт.,
инструкция по применению -1  шт. ■ : Л ' . ̂
186. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 4 (1,35 мм), в составе: зонд>1 > : 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
187. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 5 (1,^
ШТ;, инструкция ПО применснию - 1 шт.
188. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr:
инструкция по применению - 1 шт. g;
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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189. Зонд н^огастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд -1  uiT,j
инструкция по применению - 1 шт. ;  ^  ^
190. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд - 1 
шт., инструкция по применению -1  шт.
191. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
192. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд - I 
шт.„ инструкция по применению - I шт.
193. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
194. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
195. Зонд назогастральный ПВХ, длина 1200 мм, Ch/Fr: 20 (6,7 мм), в составе: зонд - 1 
шт., инструкция по применению -1  шт.
196. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, Ch/Fr: 4 
(1,35 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
197. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, Ch/Fr: 5
(1,67 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт, ,
198. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, ChyTr: 6 
(2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применеьшю -1  шт.
199. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, Ch/Fr: 8 
(2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. _
20(). Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, Ch/Fr: 10 
(3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. . / . ,  ■
201. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 4
(1,35 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. V ■ :
202. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 5
(1,67 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. : .
203. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 6
(2 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт. . v у
204. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200.мм, Ch/Fr: 8 
(2,7мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по примененш О т'1'|^ :
205; Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастнд^данйей, длЙна-^200 мм, Ch/Fr: 10 
(3,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по пpи^^^eниIQ.- Г 
206, Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрас']Шй/линией, Ch/Fr: .12
(4 мм), в составе: зонд -1 шт., инструкция по применению •*, 1’
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ А.В, Самойлова
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ФЦДЕРАЛБНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(р о с з д р а в н а д з о р ) . ' Г ул

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 марта 2023 года № РЗН 2023/19704

Лист 13

207. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 14 
(4,7 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
208. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 16 
(5,3 мм), в составе; зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
209. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr; 18 
(6 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
210. Зонд назогастральный ПВХ с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, Ch/Fr: 20 
(6,7мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
211. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 4 (1,35 мм), в составе: зонд - : 
1 шт., инструкция по применению -1  шт.
212. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 5 (1,67 мм), в составе: зонд - 
1 щт., инструкция по применению - 1 шт.
213. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1
шт., инструкция по применению - 1 шт. ;
214. Зонд назогастральный HBX EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд -1 
шт., инструкция по применению - 1 шт.
215. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -
1 шт., инструкция по применению - 1 шт. : ^
216. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд - Г
шт., инструкция по применению -1  шт. : л
217. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 400 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе; зовд - /
1 шт., инструкция по применению - 1 шт. :
218. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 1200 мм, Ch/Fr: 4 (1,35 мм), в составе: зонд г 
- 1  шт.^ инструкция по применению -1 шт.
219. Зонд назогастр^ьный ПВХ EnFit, длина 1200 мм, Ch/Fr; 5 (1,67 мм), в составе: зонд
-  1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ;
220. -Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 1200 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд  ̂ 1
шт., инструкция по применению - 1 шт. ■, '-Л-,
22 i. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 1200 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 
1 шт., инструкция по применению -1  шт. . Т г
222. Зонд назогастральный HBXEnFit, длина 1200 мм, Ch/Fr; 10 (3,3 мм), в составе; зонд
-1  шт:, инструкция по применению -1  шт.  ̂ Т:
223. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 1200 MM,,Ch/t''r: 12 (4 мм), в составе: зонд -
1 ШТ., инструкция по применению -1  шт. ' • ' : ; ' /  Т-гТ/Т., ’ . ' ' / г г .  .
224. Зонд назогастральный ПВХ EnFit, длина 1200j Sm, С № ^  в составе: зонд
- 1шт., инструкция по применению -1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения \ V   ̂ ^  А.В. Самойлова
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225. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 4 (1,35-мм), в составе; зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
226. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 5 (1,67 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
227. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
228. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
229. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 1 о (3,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 .шт.
230. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе; зонд -1 шт., инструкция по применению -1  ш т . ,
231. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 400 мм, 
Ch/Fr:. 14 (4,7 мм), в составе; зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
232.30НД назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 4 (1,35 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1шт.
233. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм,
Ch/Fr: 5 (1,67 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт. /
234. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 м м ,. 
Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
235. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
236. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 10 (3,3 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт,
237. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, . 
Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
238. Зонд назогастральный ПВХ EnFit с рентгеноконтрастной линией, длина 1200 мм, 
Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
239. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 мм, Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд
-1  шт., инструкция по применению - 1шт. , . г
240. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 мм, Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе:
зонд - Л шт., инструкция по применению- 1 шт. \ ;
241. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 MM,^Ch/fr: 10 f3,3, мм), в составе: 
зойд -1  шт,, инструкция по применению -1 шт.
242. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 ;CH/FnJ2 (4 составе: зонд
- 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. ‘ ^
Руководитель Федеральной службы 
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243. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: .
зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. -  ̂ .
244. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в составе: /
зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт. ■ :
245. Зонд назогастральный силиконовый, длина 1230 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд 
-1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
246. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1230 мм, 
Ch/Fr: 6 (2 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
247. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1230 мм, 
Ch/Fr: 8 (2,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
248. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1230 мм, 
Ch/Fr: 10 (3j3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. -;
249. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина. 1230 мм, 
Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению -1 шт.
250. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, 1230 мм, Ch/Fr: : 
14 (4,7 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению -1  шт.
251. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1230 мм, 
Ch/Fr: li5 (5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.
252. Зонд назогастральный силиконовый с рентгеноконтрастной линией, длина 1230 мм, 
Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд -1  шт., инструкция по применению - 1 шт.
253-. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, длина 1100. мм, Ch/Fr: 12 (4 
мм), в составе: зонд -1  шт., проводник -1  шт., инструкция по применению -1  шт.
254. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, длина 1100 мм, Ch/Fr: 14 / 
(4,7 мм), в.составе: зонд -1 шт., проводник - 1 шт., инструкция по применению -1 шт. :
255. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, длина 1100 мм, Ch/Fr: 16 ;
(5,3 мм), в составе: зонд - 1 шт., проводник - Гшт., инструкция по применению -1  шт/у ^
256. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, длина 1100 мм, Ch/Fr: 18 (6. . 
мм), в составе:, зонд - 1 шт., проводник 1 шт., инструкция по применению ^4 шт, ^ v л '
257. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, с рентгеноконтрдстной -
линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 12 (4 мм), в составе: зонд -1  шт., проводник - Г шт., 
инр'фукция по применению - 1 шт. / 4
258. Зонд назогастральный полиуретановый с проводникомГ^рентсенокрнтрастной
линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 14 (4,7 мм), в составе: зонд-1 'ш т/;:йрт 
инструкция по применению - 1 шт. /  . ' ^
259. Зонд назогастральный полиуретановый с провОднйкбм^е^р 
линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 16 (5,3 мм), в состав|:;40н й : 1/п т . ,‘пр^
Руководитель Федеральной службы 
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инструкция по применению -1  шт.
260. Зонд назогастральный полиуретановый с проводником, с ренттеноконтрастной 
линией, длина 1100 мм, Ch/Fr: 18 (6 мм), в составе: зонд -1  шт., проводник - 1 шт., 
инструкция по применению - 1 шт.
Место производства:
1. Well Lead Medical Со., Ltd., С-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong 511434 Panyu, 
Guanngzhou, P. R. China.
2. Well Lead Medical Co., Ltd., No 47 Guomao Avenue South, 511434 Panyu, Guangzhou, 
P.R. o f China. ;
3. Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhow 
315105, Ningbo, Zheijang, China.

-.Г'-гГ-

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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